MODEL 157 , 
OPERATING INSTRUCTIONS © 


The Model 157 is a modern emission type tube tester incorporating 
recent improvements in tester circuitry to permit rapid and accurate testing 
of all modern tubes used in Radio, TV and Hi-Fi Systems. 


The Model 157 like all professional type tube testers checks for shorts, 
leakages and quality of emission. 


To prevent possible damage to the meter it is imperative that the tests 
for shorts and leakages be completed before testing for quality of emission 
for if a short exists in a tube, the meter may be damaged if the tube is 
checked for quality. The simple operating procedure outlined below was 
written to assure proper and safe usage. If you follow the steps as speci- 
fied below, you will obtain quick and accurate testing and prevent any 
chance of damage. 


1. Insert the line cord into any 110-120 volts AC socket. 


2. Throw the power switch (located at the bottom right of the panel) up 
to its “on” position 


3, Locate the number of the tube to be tested in the tube chart (all tubes 
are listed in the numerical-alphabetical sequence) under the column 
headed “Tube.” 


‘4, Turn the “Filament” switch (located to the right of the meter) to the 
position specified in the column headed “Filament.” 


5. Move the “Type” slide switch (located at the bottom right of the panel) 
either up to the Ml position or down to the A position as specified in 
the column headed “Type.” 


6. Throw the “Test” slide switch up to its “Short” position. 


7. Insert the tube to be tested into its correct socket as designated in the 
column headed “Socket,” and connect the top cap lead if the tube has 
a top cap. 


(continued on next page) 


Issued by Accurate Instrument Co., Inc., 911 Faile St., New York 59, N. Y. 
© 5/63 


8. Rotate the “Selector” switch (located to the left of the meter) through 
each of its positions noting the “Short-Indicator” lamp. A glow ia any 
of its positions except those listed in the “Disregard Indicator Lighting” 
column of the chart indicates a short in the tube. 


This completes the “Short” test. If the tube does not show a short 
except in the posijions indicated in the “Disregard Indicator Lighting” 
column, it is safe to continue with the quality test. 


9. Rotate the “Selector” switch to the position indicated in the “Selector” 
column of the chart. 


10. If the designation (S) appears in the Selector column, move the “test” 
slide switch to the “Spec.” (special) position. If the designation (S) does 
not appear in the Selector column, move the “Test” slide switch down 
to the “Reg.” (regular) position. 


11. Rotate the “Sensitivity” control (located directly below the meter) to 
the position designated in the column headed “Sensitivity.” 


12. Read the quality directly on the meter. 


NOTE — Tubes having more than one listing such @s 6AU8, 6BZ7, 12SQ7, 
etc., are multi-section tubes and are equivalent to”several tubes housed in 
the same envelope. All sections must test “good” for the tube to be accept- 
able. 


High resistance types such as 1B3, 1X2 used as high voltage rectifiers 
in television receivers and low current battery tubes are read on the 


lower meter scale marked “Diodes — O.K.” These tubes are indicated 
by -*. 


The Model 157 has a 7 pin and 9 pin pin straightener located ut the 
bottom left of the panel. Do not insert any tube in sither #1, 3, 5, or 7 
sockets before inserting it into its pin straightener. This will prevent 
broken glass bases on these tubes and will protect the test sockets from bent 
tube pins. 
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INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
*1DN5 A a 5 4 100 7 
1E3 A A ] 1(S) 60 3,5 
1E4 A A 2 ~ 60 7 
1E5 B A jz LG 35 7 
1E7 B A 2 4 3a 7 
1E7 B A 2 5 35 7 
1F5 B A 2 5 30 7 
*1F7 B A 2 4 100 7 
*1F7 B A 2 5 100 7 
1F7 B A 2 LG 40 7 
*1G3 A || 2 70:5) 100 SHORT TEST 
1G4 A A 2 is 30 Fé 
1G5 B A 2 5 30 7 
1G6 A A 2 4 30 7 
1G6 A A az 5 30 fe 
*1H2 A i 7 T.C.(S) 100 Sigaraes 
1H4 B A 2 5 60 7 
“185 A A 2 5 100 7 
1H5 A A 2 T.G 40 7 
*1H6 B A 2 4 ‘100 7 
*1H6 B A 2 fe) 100 7 
‘1H6 B A 2 6 35 7 
*1J3 A x 2 T.C.{S)~ . 60 "Sys 
15 B A 2 5 30 
1J6 B A 2 4 30 7 
16 B A 2 5 30 
*1K3 m = 2 T.C.(S) °° 60 SS 
1L4 A # 5 6 65 7 
1L6 A A 5 4 65 Ff 
1LA4 A A 4 6 60 8 
1LA6 A A 4 4 60 8 
1LB4 A A 4 6 60 8 
1LB6 A A 4 6 60 8 
1LC5 A & 4 6 60 8 
1LC6 A A 4 4 60 8 
*1LD5 A A 4 4 100 8 
1LD5 A A 4 6 60 8 
1LE3 A if 4 6 60 8 
1LE4 A A 4 6 60 8 
1LF4 A A 4 6 60 8 
1LG4 A B 4 6 60 8 
ILG5 A ia 4 6 50 8 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
*1LH4 A A 4 4 100 8 
1LH4 A A 4 6 60 8 
1LN5 A a 4 6 60 8 
1M3 A A 1 8 (S) 100 2,5 
(Indicator Only) 

A A 2 T.G2(S) 60 SHORT TEST 

A A 2 Te 60 7 

A A 2 5 60 7 

he A 2 6 100 7 

A A 2 Le 60 7 

A A 2 5 30 7 

A A 4 4 100 8 

x © 5 4 60 7 

A B 7 T:CR(S\ae tc 00 

A | 5 3 40 6,7 

A A 5 3 100 7 

A A 5 6 60 7 

A A 2 4 60 7 

A A 2 5 100 7 

A A 2 9 35 7 

A BA 5 6 60 7 

A A 2 5 60 7 

A = 5 6 60 7 

A A 5 6 60 7 

A A 5 4 100 7 

A A 5 4 60 7 

A A 7 9 (S) 100 SHORT TEST 

A ¥ 5 6 60 7 

A a 7 T.GAS)® “160 SHORT TEST 

A os 7 T-GAS) M1 005n Bees 

B A 2 3 60 7 

B C5 3 5 30 15 2406 

B | 9 TmGrS) 100) » Biskeente 

B a 9 TC (S) 100. Shoeresr 

A A 2 T.GA(S)s =<100 1,7,8 

B z 3 2 30 1,4,6 

B A 5 3 30 7 

B A 10 4 35 12 

B P| 3 1 30 4 

D f 3 1 15 4 

B A 10 4 35 12 

B = 12 4 35 1 :2ak2 

B ia 3 5 35 4,6 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
3BY6 B A 3 1 35 4 
3BZ6 B A 3 1 35 4 
*3C2 B ig 2 T.GitS), OO) chase 
3C4 B a y, 6 30 7 
3C5 B i 2 5 40 7,8 
3CB6 B A 3 1 30 4 
3CE5 B A 3 1 30 2,4 
3CF6 B A 3 1 30 4 
3CS6 B A 3 1 30 4 
3CY5 B a 3 1 30 4 
3DK6 B A 3 1 30 4 
3DT6 B A 3 1 60 4 
3DXx4 B a 3 5 35 2,4,6 
3DZ4 ) a 3 5 35 2,4,6 
3E5 B & 5 6 60 7 
3E6 B & 5 6 60 7 
3EA5 B @ 3 1 30 4 
3EH7 B A 1 2 35 1,35 
3EJ7 B A 1 2 35 1-325 
3ER5 B 8 3 2 30 4 
3ES5 B i) 3 2 30 4 
3EV5 B mt 3 1 40 4 
3FH5 B # 3 2 30 4,6 
3FQ5 B i 3 2 30 4,6 
3FY5 B a 3 2 35 4 
3GK5 B if 3 2 30 4 
3GS8 B A 1 7 30 5 
3HA5 B i 3 1 35 4 
3HM6 8 A 1 2 35 1,3,5 
3HT6 B A 1 2 35 1,3,5 
3JC6 B A 1 2 35 1,3,5 
3JD6 B A 1 2 35 1, 365 
3KF8 B A 1 7 30 5 
3Q4 3 B 5 3 35 257 
3Q5- B u 2 5 40 7 
354 3 R 5* 3 40 Vere 
3V4 B f 5 6 40 7 
3W4 B wi 5 3 60 2) 6:7; 
4A6 Cc is 2 4 40 7% 
4A6 Cc & 2 5 40 7 
AAU6 Cc A 2) 1 30 4 
4AV6 C A 3 1 30 4 
*4AV6 G A 3 5 100 4 


*USE “DIODE OK” SCALE 7, 


DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
*4AV6 é A 3 6 100 4 
ABA C A 3 1 30 4 
ABC5 C 8 3 1 30 4 
4BC8 C A 1 2 30 5 
4BC8 G A 1 7 30 5 
ABE6 C A 3 1 30 4 
ABLE C A 1 2 35 5 
ABL8 G A 1 9 35 35 
ABN6 C A 3 5(S) 100 4 
4BQ7 G A 1 2 30 5 
4BQ7 C A 1 7 30 5 
ABS8 G A 1 2 30 5 
4BS8 C A 1 7 30 5 
4BU8 G A 1 7 30 5 
ABX8 C A 1 2 35 5 
ABX8 C A 1 7 35 5 
ABZ6 € A 3 1 30 4 
ABZ7 e A 1 2 30 5 
ABZ7 C A 1 Z 30 5 
4BZ8 C A 1 2 30 5 
4BZ8 C A 1 7 30 5 
4CB6 € A 3 1 30 4 
ACES G a 3 1 30 4 
4CS6 G A 3 1 30 4 
ACX7 C a 1 2 30 5 
ACX7 C F 1 7 30 5 
ACYS C = 3 1 30 4 
ADE6 € A 3 1 35 4 
ADK6 C A 3 1 30 4 
ADT6 fe A 3 1 60 4 
4EH7 C A 1 2 35 1,3,5 
A4EJ7 € A 1 2 35 1,3,5 
A4ES8 C A 1 2 35 5 
4ES8 C A 1 y 35 5 
AEW6 C A 3 1 35 4 
AFS7 C A 1 2 30 1,3,5 
AFS7 C A 1 6 30 1,3,5 
4GJ7 6 A 1 2 35 1,3,5 
AGJ7 C A 1 9 35 1,3,5 
AGM6 ¢ A 3 1 35 4 
4GS8 ¢ A 1 7 30 5 
4GZ3 C A 3 1 35 1,4,5 
AHA5 € # 3 1 35 4 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
AHM6 C A 1 2 35 14345 
AHS8 GC A 1 7 30 5 
AHT6 C A 1 2 35 1,325 
AJC6 C A 1 2 35 1,3,5 
AJD6 G A 1 2 35 1,3,5 
AKF8 Cc A 1 7 30 5 
5A6 G mh 1 7 30 3,5 
5AM8 G A 1 2 30 5 
5AM8 C A 1 8 30 5 
5AN8 (& A 1 2 30 5 
5AN8 C A 1 8 30 5 
5AQ5 C i 3 1 35 4 
SARA Cc A 2 4 40 1,8 
5AR4 C A 2 6 40 1,8 
5AS4 C A 2 4 30 8 
5ASA G A 2 6 30 8 
5AS8 C A 1 2 30 5 
5AS8 G A 1 6 30 5 
5AT4 G A 2 4 40 9 
SATA C A 2 6 40 9 
SATS G A 1 1 30 5 
 5ATB C A 1 9 30 5 
5AU4 G A 2 4 25 8 
5AU4 G A 2 6 25 8 
5AV8 GQ A 1 2 30 5 
5AV8 G A 1 6 30 5 
5AW4 G A 2 4 30 8 
5AW4 C A 2 6 30 8 
 5AX4 C A D 4 25 8 
| 5AX4 G A 2 6 25 8 
| 5AZ4 G A 4 4 35 8 
 5AZ4 C A 4 6 35 8 
 5B8 C A 1 2 30 5 
 -5B8 C A 1 6 30 5 
 5BC8 C A 1 2 35 5 
 5BC8 c A 1 7 35 5 
5BE6 C A 8 1 30 4 
5BE8 EG A 1 1 30 5 
5BE8 C A 1 9 30 5 
5BK5 C A 1 3 35 5,7 
5BK7 C A 1 2 35 5 
5BK7 C A 1 7 35 5 
5BQ7 C A 1 2 30 5 
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INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6AK5 D a 3 1 30 
6AK6 D A 3 1 30 4 
6AK7 D A y) 4 30 347 
*6AK8 D A 1 2 100 5 
*6AK8 D A 1 6 100 5 
6AK8 D A 1 8 30 5 
6AL3 D A 7 9 30 5 
6AI5 Lp). 7 \3> geek. 2 25 4 
6AL5 D A scald 2 DS Ate A 
6AL6 D A 2 5 30 7 
6AM5 D A 3 1 35 4 
6AM8 D A 1 2 30 5 
*6AM8 D A 1 8 100 5 
6AN4 D a 3 5 30 1, 27476 
6AN5 D A 3 1 30 27 4e 
*6AN6 D A 5 1 100 7 
*6AN6 D A 5 2 100 7 
*6AN6 D A 5 3 100 7 
*6AN6 B A 5 4 100 7 
6AN7 D A 1 2 30 5 
6AN7 D A 9 30 5 
6AN8 D A | 2 30 5 
6AN8 D A 1 8 30 5 
6AQ5 D z= 3 1 30 4 
6AQ6 D A 3 1 30 4 

| §=*6AQ6 D A 3 5 100 4 

| *6AQ6 D A 3 6 100 4 
*6AQ7 D A 6 1 100 8 
*6AQ7 D A 6 3 100 8 
6AQ7 D A 6 4 30 8 
6AQ8 D A 1 2 30 5 
6AQ8 D A 1 7 30 5 
6AR5 D A 3 1 60 4 
6AR8 D A 1 6 30 5 
6AR11 D A 9 5 30 12 
6AR11 D A 9 10 30 12 
6AS5 D A 3 1 60 2,4,5 
6AS6 D A 3 1 30 4 
6AS7 D A 6 1 30 8 
6AS7 D A 6 4 30 8 
6AS8 D A 1 2 30 5 
6AS8 D A 1 6 30 5 
6AS11 D A 9 3 35 12 
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DISREGARD 


; INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6AS11 D A 9 6 30 12 
6AS11 D A 9 11 30 12 
6AT6 Dy i eae i 1 a 
*6AT6 D A 3 5 100 4 
*6AT6 D A 3 6 100 4 
6AT8 D A 1 1 3a 5 
6AT8 D A 1 9 35 5 
6AU4 D A) 6) SUE 
6AU5 D A vie 1 30 7 
6AU6 D A 3 1 30 4 
6AU7 D ‘4 1 9 30 5 
6AU7 D b 1 7 30 5 
6AU8 D A 1 2 30 5 
6AU8 D A 1 7 30 5 
6AV4 D A 3 1 30 4 
6AV4 D A 3 6 30 4 
6AV5 D A 2 1 30 7 
6bAV6 2) ee 3 10 Bi, 303 A 
*6AV6 aD A 3 5: A 
*6AV6 D_ A 3 6 _100 A 
6AV11 D A 9 Sy Te 12 
6AV11 D A 9 9 50 12 
6AVI11 D A 9 1] 50 12 
6AW6 D A 3 1 35 4 
6AW7 D A 6 2 40 8 
*6AW7 D A 6 3 100 8 
*6AW7 D A 6 4 100 8 
6AW8 D A 1 2 30 5 
6AW8 D A 1 ai 30 5 
6AX3 D ia 9 7 30... Sigerqeer 
6AX4 AL’ Sea.” ape’: Jo 30. OU oe 
6AX5 D A 2 3 30 g 
6AX5 D A 2 5 30 7 
6AX6 D A y 3 30 7 
6AX6 D A 2 5 30 7 
6AX7 D a 1 2 30 5 
6AX7 D i 1 y/ 30 5 
6AX8 D A 1 2 35 5 
6AX8 D A 1 9 35 5 
6AY3 D = 8 10 30. 5. 
6AY11 C A 9 3 35 12 
6AY11 D A 9 5 30 12 
6AY11 D A 9 8 30 12 
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INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
*6BN8 D A 1 6 100 5 
6BN8 D A 1 8 30 5 
6BQ5 D A 1 3 35 1,2, 5, 688 
6BQ6 D A 20 5a 30 7 
6BQ7 D A 1 2 30 5 
6BQ7 D A 1 7 30 5 
6BR5 D A 1 1 30 5 
6BR7 D A 1 2 30 1,5 
6BR8 D A 1 1 60 5 
6BR8 D A 1 9 30 5 
6BS3 D ef 8 9 30 Soar Test 
6BS5 D A 1 2 30 5,7,8 
6BS7 D A 1 2 30 1,5 
6BS8 D A 1 2 30 5 
6BS8 D A 1 7 30 5 
6BT6 D A 3 1 30 4 
*6BT6 D A 3 5 100 4 
*6BT6 D ‘ a) 6 100 4 
*6BT8 D A 1 1 100 5 
*6BT8 D A 1 2 100 5 
6BT8 D A 1 8 30 5 
*6BUA D A 2 5 100 7 
6BU5 D A 6 5 30 2,6,8 
6BU6 D A 3 1 30 4 
*6BU6 D A 3 5 100 4 
*6BUS D A 3 6 100 4 
6BU8 D A 1 7 30 5 
*6BV7 D ai 1 1 100 5 
*6BV7 D 5 1 6 100 5 
6BV7 D @ 1 8 35 5 
6BV8 D A 1 2 30 5 
*6BV8 D A 1 6 100 5 
*6BV8 D A 1 9 100 5 
6BW4 D A 1 1 35 5 
6BW4 D A 1 7 35 5 
6BW6 D A 1 3 35 1,2,5 
6BW7 D A 1 2 30 3,5 
6BW8 D A 1 6 35 5 
*6BW8 D A 1 1 100 5 
*6BW8 D A 1 3 100 5 
6BX4 D A 3 1 (S) 15 4 
6BX4 D A 3 6 (S) 15 4 
6BX6 D A 1 2 30 1,5 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6BX7 D A 6 1 30 8 
6BX7 D A 6 4 30 8 
6BX8 D A 1 2 35 5 
6BX8 D A 1 7 35 5 
6BY5 D A yi) 4 30 7 
6BY5 D A 2 5 30 7 
6BY6 D A 3 1 35 4 
6BY7 D A 1 2 35 1,5 
6BY8 D A 1 1 30 5 
*6BY8 D A 1 6 100 5 
6BZ6 D A 3 1 30 4 
6BZ7 D A 1 2 35 5 
6BZ7 D A 1 7 35 5 
6BZ8 D A 1 2 40 5 
6BZ8 D A 1 7 40 5 
C4 D BS 6. 3a 
GES she bee Ae 2 5 35 7 
6C8 D A 2 5 30 7 
6C8 D A 2 L.@ 30 7 
6C9 D A 1 1 30 5 
6C9 D A 1 7 30 5 
6C10 D A 9 7 50 12 
6C10 D A 9 9 50 12 
6C10 D A 9 1 50 12 
6CA4 D isi 1 1 30 2,5, 6,8 
6CA4 D w 1 7; 30 2,5, 6,8 
6CA5 D A 3 1 30 2,4,5 
6CA7 D A 2 5 30 7 
6CB5 D % 2 T.C. (S) 50 (34) 5uee7 
6CB6 D A 3 1 30 4 
6CD6 D A Pe 5 30 7 
6CE5 D 5) 3 1 30 4 
6CF6 D A 3 1 30 4 
6CG6 D A a 1 30 4 
6CG7 D A 1 2 30 5 
6CG7 D A 1 7 30 5 
6CG8 D A 1 1 30 3, 5,8 
6CG8 D A 1 9 30 3, 5,8 
6CH6 D A 1 2 30 1,5 
6CH7 D a 1 2 35 5 
6CH7 D g 1 F/ 30 5 
6CH8 D A 1 7 35 5 
6CH8 D A 1 8 35 5 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6CY7 D A 1 8 30 2, 3,5 
6CY7 D A 1 9 30 2,3,5 
6CZ5 D A 1 1 35-3, 5, 68 
6D4 D A 3 1 30 4 
6D8 D A 2 5 30 7 
6D10 D A 9 7 30 i2 
6D10 D A 9 9 30 12 
6D10 D A 9 1 30 12 
6DA4 D A 6 5 30 8 
*6DA5 D A 1 1(5)". 160 5 
6DA6 D A 1 2 35 5 
6DA7 D A 1 3 40 5 
6DA7 D A 1 7; 40 5 
6DB5 D A 1 9 (S) 30° 2)3/5amee 
6DB6 D A 3 1 30 4 
6DC6 D A 3 1 30 4 
6DC8 D A 1 2 35 5 
*6DC8 D A 1 7 100 5 
ANTS D A 8 100 5 
6DE4 D A 6 5 35 2,8 
6DE6 D A 3 1 30 4 
6DE7 D A 1 8 35 2,3,5 
6DE7 D A 1 9 35 2,3,5 
6DG6 D A 2 5 30 Z 
6DJ8 D E 1 2 35 5 
6DJ8 D * 1 7. 35 5 
6DK6 D A 3 1 30 4 
6DL4 D Br 1 2 30 nT TE 
6DL5 D # 3 1 35 4 
6DM4 D A 6 5 30 8 
6DN6 D A 2 5 30 7 
6DN7 D 3 6 1 35 8 
6DN7 D a 6 4 35 8 
6DQ4 D A 6 5 30 8 
6DQ5 D 2 T.C.(S) 300 1eeeeaaee 
6DQ6 D A 2 5 30 7 
6DR4 D A 3 6 35. 1, 22s 
6DR7 D A 1 8 35 2 ahs 
6DR7 D A 1 9 35 2, 3,5 
6DS4 D A 10 4 35 12 
6DS5 D S 3 1 30 4,7 
6DT4 D A 6 3 30 1,8 
6DT5 D A 1 3 30 5, 6,8 


20 *USE “DIODE OK” SCALE 


DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6DT6 D A 3 ] 60 4 
6DT8 D & ] 2 35 5 
6DT8 D z= 1 7 35 5) 
6DV4 D a 12 4 3 Te2yab2 
6DW4 DOU 8 10 B5. | eguirGaty 
6DW5 D A 1 7 30 3, 6 
6DX4 D z 3 5 35 2,4, 6 
6DX8 D A 1 ] 35 5 
6DX8 D A 1 8 30 © 
6DY7 D A 2 ] 30 7 
6DY7 D A 2 3) 30 7 
6DZ4 D & 3 ) 35 2,4, 6 
6DZ7 D A 2 1 30 7, 
6DZ7 D a_\ 2 5 30 7 
6DZ8 D A ] ] 30 5 
6DZ8 D A ] 3 30 5 
6E8 D A 2 5 30 7, 
6EA5 D @ 3 ] 30 4 
6EA7 D A 6 ] 30 8 
6EA7 D A 6 4 30 8 
6EA8 D A ] 2 35 5 
6EA8 D A ] 2 30 3 
6EB5 D A 3 2 30 4 
6EB5 D A 3 9 30 4 
6EB8 D A 1 2 35 ) 
6EB8 D A ] TA 35 5 
6EF6 D A 2 ’) 30 7 
6EG6 D A 3 ] 40 ‘4 
6EH5 D A 3 ] 35 2,4,5 
6EH7 D A 1 2 30 1,335 
6EH8 D 4 ] 2 AO Wey ae) 
6EH8 D A ] 1 40 1797,0 
6EJ7 D A ] 2 30 379 
6EM5 D A 1 7 30 307079 
6EM7 D A 6 ] 30 8 
6EM7 D A 6 6 30 8 
6EQ7 D A 1 Z 30 3 
*6EQ7 D A ] 8 100 5 
6ER5 D a 3 2 30 4 
6ES5 D a 3 2 30 4 
6ES8 D Os ] 2 40 * 
6ES8 D a 1 7 40 is 
*6ET7 D A ] 2 100 5 
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DISREGARD 


INDICATOR 

TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
SOC l7 D A 1 3 100 iS 
6ET7 D A 1 7 35 so 
6EU8 D A 1 2 35 5 
6EU8 D A 1 7 30 5 
6EV5 D Ba 3 ] 40 4 
6EV7 D A 1 2 30 5 
6EV7 D A 1 7 30 5 
6EW6 D A 3 ] 40 4 
6EW7 D A 1 8 30 Zopo 
6EW7 D A 1 9 30 2; S70 
6EX6 D A 2 i) 30 Tt 
6EY6 D A 2 2D 30 7 
6EZ5 D A 2 5 30 Pe 
6EZ8 D A | 2 30 ‘6, 
6EZ8 D A | 7 30 s) 
6EZ8 D A 1 9 30 5 
6F5 D A 2 Te. 35 5 
6F6 D A 2 5 30 ri 
6F8 D A 2 2) 30 7 
6F8 D A 2 eG; 30 7 
*6FA7 D A 1 5 100 5 
6FA7 D A | 7 35 5 
6FC7 D A 1 2 35 5,728 
6FC7 D A 1 6 35 5,738 
6FD6 D A 3 1 35 4 
6FD7 D A | 9 30 2,3; 5 
6FD7 D A | 8 30 2) 370 
6FE5 D A 2 5 30 7 
6FG5 D z 3 1 30 4 
6FG6 D A 1 ] 100 (S) 2,5,8 

Indicator Only — Disregard Meter Reading 
6FG7 D A ] ] 30 3; 373 
6FG7 D A 1 9 30 3706 
6FH5 D a 3 2 30 ,6 
6FH6 D A 2: 5 30 - 
6FH8 D A 1 2 30 5 
6FH8 D A | 6 30 5 
6FJ7 D A 9 3} 30 12 
6FJ7 D A 9 9 100 12 
6FM7 D A 9 7 30. = 
4SFM7 D A 9 9 30 3,12 
SFM8. D. A T 2 TOO 5 
6FM8 D A ] 6 100 5 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6GM6 D ry 3 1 35 4 
6GM8 D e 1 2 35 5 
6GM8 D a 1 7 35 5 
6GN6 D A 3 1 c 4 
*6GN6 D A 3 7 100 4 
6GN8 D A 1 2 30 5 
6GN8 D A 1 7 30 5 
6GQ7 D A 1 2 100 2,5 
6GQ7 D A 1 6 100 2,5 
6GQ7 D A 1 8 100 2/5 
6GS8 D A 1 7 30 5 
6GT5 D 8 8 2 30 1, Se 
6GU7 D a 1 2 35 5 
6GU7 D # l 7 35 

6GV5 D = 9 5 30 SHORT TEST 
6GV8 D A 2 35 5 
6GV8 D A 1 9 35 5 
6GW6 D A 2 5 30 7 
6GW8 D A 1 1 35 5 
6GW8 D A 1 8 30 5 
6GX6 D s 3 1 35 4 
6GY5 D 2 9 5 25 SORT TEST 
6GY6 D A 3 1 60 4 
6GY8 D a 1 1 30 5 
6GY8 D rN 1 3 30 5 
6GY8 D rN 1 7 30 5 
*6H4 D A 2 4 100 7 
6H6 D A 2 3 30 7 
6H6 D A 2 5 30 7 
6H7 D A 2 5 30 7 
6H7 D A 2 Lea 40 7 
*6H8 D A 2 4 100 7 
*6H8 D A 2 5 100 7 
6H8 D A 2 Le 35 7 
6HAS5 D 3 1 35 4 
6HB5 D a 9 2(S) 10. 3,4, 1071 lz 
6HB6 D ® 1 2 30 5,6, 
6HC8 D A 1 3 30 5 
6HC8 D A 1 1 40 5 
6HD5 D = 9 5 30 SHorr TEST 
6HES5 D u 9 2 30 3,4, 10, 11,12 
6HF5 D = 2 5 25 Shorr TEST 
6HF8 D A 1 2 35 5 


*USE “DIODE OK” SCALE 


at ——— 


DISREGARD 


INDICATOR 

TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6HF8 D A 1 7 35 5 
6HG8 D A 1 2 30 1,375 
6HG8 D A 1 6 30 1,325 
6HJ8 D A 1 8 100 5 
6HJ8 D A 1 2 30 5 
6HM6 D A 1 2 35 L372 
6HR6 D A 3 1 35 4 
6HS6 D A 3 1 35 4 
5HS8_ Ds A ML 7 30 31 
6HT6 D A 1 2 32 1,335 
6HR6 D A 3 1 30 4 
6HZ6 D a 3 1 35 4 
6HZ8 D a 1 2 35 5 
6HZ8 D A 1 7) 35 a 
654 D A 3 A 30 1,4, 5,6 
655 D A 2 ‘5 30 12 
656 D A a 5 30 4 
656 D A 3 6 30 4 
657 D A 2 E.G 30 7 
658 D A 2 5 75 7 
6J8 D a, 2 TGs 40 7 
6J11 D A 9 5 30 12 
6511 D A 9 11 30 12 
6JA8 D A 1 2 35 5 
6JA8 D A 1 7 30 5 
6JB6 D a 8 2 30 Wen?! 
6JB8 D A 1 2 30 5 
6JB8 D A 1 9 35 3 
6JC6 D A 1 2 35 1,320 
6JC8 D A 1 2 30 ney 7/ 
6JC8 D A 1 8 30 Upey 7/ 
6JD6 D A 1 2 35 17372 
6JE6 D ba 8 2 30 en 
6JE8 D A 1 2 35 5 
6JE8 D A ] if 35 5 
6JF8 D A 6 2 30 1 
65F8 D A 6 6 30 1 
6JH6 D A 3 1 35 4 
6JH8 D A 1 6 35 5 
6JK8 D A 1 2 35 5 
6JK8 D A 1 7 35 5 
6JTR_ oD A 1 vi 30. a 
*6JU8 D A 1 2 100 5 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6P8 D A 2 5 30 7, 
6P8 D A 2 Ine 36 7. 
6Q4 D A 1 9 35 +1, 2,5,7,8 
6Q5 hy ees 2 5 30 7 
*6Q6 D A 2 5 100 7 
6Q6 D A > Te 35 Zi 
*6Q7 D A 93 4 100 if 
*6Q7 D A 2 5 100 7 
6Q7 D A 2 Te 35 7 
6Q11 D A 9 7 35 12 
6Q11 D A 9 9 35 12 
6Q11 D A 9 1 35 12 
6R3 D A 7 9 30 5 
6R4 D A 1 1 35 
6R6 D A 2 TG: 30 7, 
*6R7 D A 2 4 100 Fi 
*6R7 D A 2 5 100 7 
6R7 D A 2 Te: 30 7 
6R8 D A 1 1 65 5 
6R8 D A 1 2 65 5 
6R8 D A 1 6 65 5 
6R8 D A 1 8 35 5 
682 D A 7 T.GHS) 85 35 
6S4 D A i 2 30 3, 5,6 
6S5 D A 2 4 30 7 
6S6 D A 2 T.@. 35 7 
6S7 D A 2 Tee: 35 7 
*6S8 D A 6 1 100 8 
*658 D A 6 3 100 8 
*6S8 D A 6 4 100 8 
658 D A 6 T.G. 35 8 
6SA7 D A 2 5 35 7 
6SB7Y D A y, 5 35 7, 
6SC7 D A 6 3 30 8 
6SC7 D A 6 4 30 8 
6SD7 D A 2 4 30 7 
6SE7 D A D A 30 yi 
6SF5 D A 6 3 35 8 
6SF7 D A 6 2 30 8 
*6SF7 D A 6 5 100 8 
6SG7 D A 2 4 30 eh 7 
6SH7 D A 2 4 30 3°57 
6SJ7 D A 2 4 30 7; 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
7AU7 D ai 1 2 30 5 
7AU7 D i 1 7 30 5 
7B4 D A 4 6 35 8 
7B5 D A 4 6 30 8 
7B6 D A 4 3 35 4,8 
*7B6 D A 4 NY, 100 4,8 
*7B6 D A 4 6 100 4,8 
7B7 D A 4 6 35 8 
7B8 D A 4 4 35 8 
7C4 D A 4 4 60 8 
7€5 D A 4 6 30 8 
7C6 D 4 4 3 35 4,8 
*7C6 D A 4 9 100 4,7,8 
*7G6 D A 4 6 100 j 
7C7 D A 4 6 35 8 
7D7 D A 4 4 30 8 
7D7 D A 4 6 30 8 
jdm D A 4 1 30 3,4,678 
7E6 D A 4 3 39 4,8 
*7ZEG D A 4 9 100 4,8 
MTEG D A 4 6 100 4,8 
a ers D A 4 3 100 8 
sal fl 24 D A 4 4 100 8 
FEF D A 4 6 35 8 
7EY6 D A 2 5 30 re 
FASS D A 4 4 30 8 
A oh D A 4 9 30 8 
VA Gs D A ] 2 35 5, Ac 
7ECZ D A 1 6 35 5; 78 
7G7 D A 4 6 30 8 
7G8 D A 4 4 30 8 
7G8 D A 4 2 30 8 
7H7 D A 4 6 35 8 
7HG8 D A ] 2 35 1,3,5 
7HG8 D A 1 6 35 1,3,5 
757 D A 4 4 35 8 
757 D A 4 6 35 8 
7K7 D A 4 4 35 8 
ELR7 D A 4 9 100 8 
*7K7 D A 4 6 100 8 
7L7 D a 4 6 35 8 
7N7 D A 4 4 30 8 
7N7 D A 4 9 30 8 
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INDICATOR 

TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
8CM7 D A 1 8 30 5 
*8CN7 D 3 1 1 100 5 
*8CN7 D 2 1 2 100 5 
8CN7 D a 1 vd 35 5 
8CS7 D A 1 3 30 5 
8CS7 D A 1 7 30 5 
8CX8 D A 1 2 30 5 
8CX8 D A 1 7 30 5 
8CY7 D A 1 8 30 2; Seo 
8CY7 D A 1 9 30 2, 3/0 
8EB8 D A 1 2 35 5 
8EB8 D A 1 7 35 be) 
8EM5 D A 1 7 30 3,9, 0.8 
8EM8 D A 1 3 30 5, 6,8 
*8ET7 D A 1 2 100 5 
*8ET7 D A 1 3 100 5 
8ET7 D A 1 7 30 5 
8FQ7 D A 1 2 30 5 
8FQ7 D A 1 If 30 5 
8GK6 D a 1 2 30 5 
8GJ7 D A 1 2 35 1, 329 
8GJ7 D A 1 9 35 1,3,5 
8GN8 D A 1 2 30 5 
8GN8 D A 1 iL 30 5 
8HG8 D A 1 2 35 1,3,5 
8HG8 D A ] 6 35 1,3,5 
8JE8 D A 1 Pe 30 5 
8JE8 D A 1 7. 30 be 
8JV8 D A 1 2 35 5 
8JV8 D A 1 7 30 5 
8KA8 D A 1 2 35 3 
8KA8 D A 1 6 35 5 
8SN7 D A 6 1 30 8 
8SN7 D A 6 4 30 8 
9A8 E A 1 2 30 5 
9A8 E A ] y 30 5 
*9AK8 D A 1 1 100 5 
*9AK8 D & 1 2 100 5 
*9AK8 D A 1 6 100 5 
9AK8 D A 1 8 35 5 
9AQ8 D A 1 2 35 5 
9AQ8 D A 1 7 35 5 
9AU7 D 8 1 2 30 5 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
10JA8 E A 1 7 30 5 
11C5 E A 3 1 30 2,4,5 
11CY7 E A 1 3 35 5 
11CY7 E A 1 7 35 5 
11JE8 E A 1 2 35 5 
11JE8 E A 1 7 35 5 
11KV8 E A 1 2 35 5 
11KV8 E A 1 7 30 © 5 
12A4 E A 1 1 35 23,87) 
12A6 E A 2 5 30 7 
12A8 = A 2 5 35 7 
12AB5 b A 1 4 30 “ 13) 5:6%8 
12AC6 E A 3 1 40 4 
12AD6 E A 3 1 60 4 
12AD7 E Fe 1 2 30 5 
12AD7 E a 1 7 30 5 
*12AE6 E A 3 5 100 4 
*12AE6 E A 3 6 100 4 
12AE6 E A 3 ] 60 4 
12AE7 F a 1 2 35 5 
12AE7 E a 1 7 35 5 
12AF3 b A 7h 9 30 5 
12AF6 © A 3 1 60 4 
12AG6 E A 3 1 60 4 
12AH7 E A 6 1 35 8 
12AH7 E A 6 5 35 8 
12AH8 E iat 1 2 35 5 
12AH8 E a 1 7 35 5 
12AJ6 E A 3 1 30 4 
*12AIS6 E A 3 5 100 4 
*12A56 E A 3 6 100 4 
12A57 E A 1 2 35 5 
12A57 E A 1 9 35 5 
12AL5 E A 3 2 25 4 
12AL5 E A 3 9 25 4 
12AL8 E A 1 3 35 5 
12AL8 E ‘3 1 8. 35 5 
12AQ5 E B 3 1 30 4 
12AS5 E A 3 1 60 2,4,'5 

12AT6 E A 3 1 35 Ride 
*12AT6 E A 3 5 100° 4 
*12AT6 E A 3 6 100 4 
12AT7 e: wy 1 2 35_ 5 
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12CB6 
12CD6 
12CM6 
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37 


DISREGARD 


INDICATOR 

TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
12DW5 E A 1 7. 35 3, 5,6 
12DW7 E = 1 2 30 5 
12DW7 E i 1 7 30 5 
12DW8 E A 1 2 35 5 
12DW8 E A 1 7 35 5 
*12DW8 ~=sE A 1 6 100 5 
12DY8 E A 1 1 35 5 
12DY8 E A 1 9 35 5 
12DZ6 E A 3 1 30 4 
12DZ8 E A 1 1 30 5 
12DZ8 E A 1 3 30 5 
12E5 E A 2 5 30 7 
12EA6 E A 3 1 35 4 
12EC8 E A 1 1 35 5 
12EC8 E A 1 9 35 5 
12ED5 E A 3 1 35 2,4,5 
12EF6 E A 2 5 35 7 
12EG6 E A 3 1 35 4 
12EH5 E A 3 1 35 2,4,5 
12EK6 E A 3 1 35 4 
12EL6 E A 3 1 60 4 
*12EL6 E A 3 5 100 4 
*12EL6 E A 3 6 100 4 
*12EM6 E A | 1 35 4 
12EM6 E A 9 100 4 
12EN6 E A 2 5 30 7 
12EQ7 E ® 1 a 35 5 
*12EQ7 E a 1 8 100 5 
12EZ6 E A 3 1 30 A 
12F5 E A 2 Ke 35 Z 
*12F8 E A 1 1 100 5 
*12F8 E A 1 6 100 5 
12F8 E A 1 8 50 5 
12FA6 E A 3 1 35 4 
12FK6 E A 3 1 35 4 
12FK6 E A 3 5 60 4 
12FK6 E A 3 6 60 4 
12FM6 E A 3 1 35 4 
12FM6é E A 3 5 100 4 
12FM6 E A 3 6 100 4 
12FQ8 E A 1 2 30 5 
12FQ8 E A 1 7 30 5 
12FR8 E A 1 1 35 5 
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17H3 
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17L6 
17R5 
17Z3 
18A5 
18DZ8 
18DZ8 
18FW6 
18FX6 
18FY6 
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18GD6 
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19GQ7 
19GQ7 
19GQ7 
19HR6 
19HS6 
19HV8 
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19J6 
19J6 
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DISREGARD 


0,12 


eee 


DISREGARD 


| INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
25B8 F A 2 9 30 Tl 
25B8 F A 2 Le 30 7 
25BK5 F A 1 6 30 3,5,7 
25BQ6 F A 2 5 30 7 
25C5 F A 8 1 30 2,4,5 
25C6 F A 2 5 30 7 
25CA5 F A 3 1 30 2nA-5 
25CD6 F A 2 5 30 7 
25CG6 F A 2 1 30 7 
25CUS F A 2 5 30 7, 
25D4 F A 6 5 30 8 
25D6 E A 2 5 30 7 
25D8 F A 2 5 35 iy 
*95D8 F A 2 9 100 7 
25D8 F A 2 T.G: 35 7 
25DK4 E A 3 5 30 4 
25DN6 F A 2 5 30 7; 
25DQ6 F A 2 5 30 7 
25DT5 F A 1 y/ 30 3,5,6,8 
25E5 F A 2 5 30 7 
25EC6 F A y) 5 25 7 
25EH5 F A 3 1 35 2,4,5 
25F5 F A 3 1 30 2,4,5 
25FY8 F A 1 1 30 5 
25FY8 F A 1 3 30 5 ) 
25L6 ies A 2 5 30 7 
25N6 F A 2 5 30 Zi ) 
25W4 & A 6 5 30 8 
25W6 F A 2 5 30 7 | 
| D25K6 F A ”) 3 30 Ti | 
25X6 F A 2 9 30 7; 
25Y4 F A 2 5 30 i | 
25Z4 F A 2 5 30 7 | 
2576. F A 2 a8) 30 Za | 
2526 F A pi? 5 30 Fi | 
26A6 E A 3 1 35 4 
-26A7 E A 2 1 30 7 | 
26A7 E A 2 3 30 7, | 
26BK6 F A 3 1 35 4 
*26BK6 F A 3 5 100 4 | 
*26BK6 F A 3 6 100 4 | 
26C6 F A 3 1 35 4 | 
*26C6 F A 3 5 100 4 | 
*USE “DIODE OK” SCALE 45 ) 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
117P7 J A 2 4 30 7 
nA ws J A 2 / 30 7 
117Z3 J A 3 2 30 4 
117Z4 J A 2 a 30 7 
117Z6 J A 2 3 30 "4 
117Z6 J A 2 s 30 ig 
884 D A Ps 5 30 7 
1612 D A 1 Les 35 7 
1614 D A 2 o 30 7 
1620 D A Zz T.¢ 35 7 
1621 D A 2 3 30 7 
1622 D & 2 3 30 vip 
1626 E & 2 5 30 YA 
1631 E A 2 5 30 7 
1632 E A 2 5 30 7 
1633 F A 6 1 30 8 
1633 E A 6 4 30 8 
1634 E A 6 4 30 8 
1634 E A 6 3 30 8 
1635 D A y. 4 30 7 
1635 D A 2 5 30 ri 
1851 D A 2 i.¢ 30 ye 
1852 D A 2 4 30 7 
1853 D A 2 4 30 7 
2050 D A 2 5 AO 7 
4247 E a ] y 30 5 
4247 E a 1 7 35 5 
5590 D a 3 ] 35 4 
5591 D we 3 ] 35 4 
5610 D ia 3 6 35 1,4,5 
5618 D A 2 6 50 ' 
5654 D & 3 1 30 4 
5656 D A 1 Z 30 =, 
5656 D 4 1 3 30 5 
5686 D i) 1 2 30 1, 37928 
5687 D A 1 2 30 5a 
5687 D A 1 7 30 5,8 
5691 D A 6 1 30 8 
5691 D A 6 4 30 8 
5692 D A 6 1 30 8 
5692 D A 6 4 30 8 
5693 D A 2 4 30 7 
5694 D A 2 4 30 7 
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DISREGARD 


INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
6080 D A 6 1 30 8 
6080 D A 6 4 30 8 
6082 F A 6 1 30 8 
6082 F A 6 4 30 8 
6084 D A 1 9 35 2,5,7 
6085 E if 1 2 35 5 
6085 E # 1 7 35 5 
6087 é A 2 4 35 8 
6087 C A 2 4 35 8 
6134 D A 2 4 30 7 
6135 D A 3 6 30 1, Da 
6136 D A 3 1 30 4 
6137 D A 2 4 30 7 
6146 D A 2 5 30 —«'1, 4, 6,7 
6201 E 1 2 30 5 
6201 E iw 1 7 30 5 
6202 D A 3 1 30 4 
6202 D A 3 6 30 4 
6203 D A 1 1 30 5 
6203 D A 1 9 30 5 
6211 E 1 Y; 30 5 
6211 E « 1 7 30 5 
6218 D A 1 2 30 8 
6227 D A 1 p 30 1,5,6 
6267 D A 1 9 30 2,5,7 
6327 D A 2 5 30 1,3,7 
6350 E im 1 3 30 5 
6350 E 8 1 8 30 5 
6360 E i 1 1 30 5 
6360 E a 1 3 30 5 
6463 E a 1 3 30 5 
6463 E x 1 8 30 5 
6550 D A 2 5 25 7 
6686 D A 1 2 30 1,5,6 
6687 D A 3 1 35 4 
6688 D A 1 2 35 1,3,5 
6689 D A 1 3 30 5, 6, 7,8 
6922 D A 1 2 35 5 
6922 D A 1 7 35 5 
6954 D A 3 1 35 4 
6973 D A 1 7 30 1,3,5,6,8 
6976 D A 1 7 30. 1,2, @aane 


*USE “DIODE OK” SCALE 


DISREGARD 
INDICATOR 
TUBE FILAMENT TYPE SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
7025 E a 1 2 35 5 
7025 5 | 1 7 35 5 
7027 D A 2 5 30 1,6,7 
7054 E | 1 2 35 5 
7056 E A 3 1 30 4 
7061 E A 1 7 30 1,3,5,6,8 
7062 E | 1 2 35 5 
| 7062 E & 1 7 35 5 
| | Ae. E | 3 1 30 4 
| Byres D z 1 3 30 1225 
| 7199 D A 1 7 30 5 
| cee7t99 D A 1 9 30 5 
7236 D A 6 1 30 8 
7236 D A 6 4 30 8 
7308 D A 1 2 30 5 
7308 D A 1 7 30 5 
7316 E ” 1 2 35 5 
7316 E # 1 7 35 5 
7355 D A 2 6 40 7 
7360 D A 1 3 35 5 
7370 S A 1 2 30 5,8 
7370 e A 1 7. 30 5,8 
7408 D A 2 5 40 7 
7534 D A 2 8 30. 41).3.-4)5, 607, 
7581 D A 2 5 25 7 
7586 D A 10 4 35 12 
7591 D |] 2 6 30 7 
| 7643 D A 1 2 35 5 
7643 D A 1 9 30 5 
7695 G A 1 6 30 5,8 
7699" E x 1 1 30 5 
7699 E a 1 3 30 5 
| 37221 D A 1 2 30 1,3,5,6 
| 7722 D A 1 2 30 arin toL6 
| (7734 D A 1 3 30 5 
7734 D A 1 8 35 5 
7737 D = 1 2 30 1,3,5,6 
7788 D w 1 2 30 1355 
7868 D A 1 3 25 SHORE AEST 
7898 E Bi 1 2 35 5 
7898 E a 1 7 35 5 
7984 E cd 9 10 By ePisteG eae 
8056 D A 10 4 35 12 


*USE “DIODE OK” SCALE 
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TUBE 


FILAMENT 


So Momo) \O/ AS) an) Insider 


TYPE 
A 


®eeeeePrP 


DISREGARD 


INDICATOR 
SOCKET SELECTOR SENSITIVITY LIGHTING 
3 ] 35 4 
] 2 30 5 
] 9 30 5 
1] 8 30 a7? 
1] Zz 30 3,5,7,8 
3 ] 30 
3 6 30 1,4,5 
3 ] 30 4 
3 Zz 80 1,4,5 


REPLACEMENT PARTS FOR MODEL 157 


Complete meter a ik AO ee ee, ees OO 
REMNOSION ce gn. es _ 1.00 
a ae Se, ce doe 3.00 
SIMIC OMIT OU ee a 1.00 
IES LE CIN ee ag ek rece 1.25 
Ep ee ee 1.50 
Test Slide Switch Oe ee ee eS .50 
BUEMMIO WIEN 2 oo ee ee 25 
RIES SAAR CTS owt a ee” 25 
Reommecme Snort Imp 22 25 
STRATES TSU a ea a 15 
IE SSL OM gh a 15 
REA ES oon ee ak eC enaee eerie ey 
DUNMIIOUMMINTOSISION 2 15 
EINECS ee oe 50 
Sockets (each) __ et EE EE, Ee SE LN 35 
7 or 9 pin tube pin straighteners (each) >= te 
I, iS es ee 3.25 
7c eS Sele ne ae eee! «| ee 15 


CAUTION: Do not use lacquer thinner, acetone, or carbona (carbontetra- 
chloride) or other organic solvents to clean the meter front. Use a mild 
soap or detergent. 
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